
 
TC-245903-02 

 
 

 
 

) ضمن إطار إتفاقية الاعتراف  DIsدليل دور المختبرات المعينة (

 CIPM MRAالمتبادل 

      

 الرياض 

   2024 أكتوبر

 

 الإصدار الأول



 

 5 من   1 صفحة

 

TC-245903-02 

 

 

 

 

 المحتويات   

 2 ...................................................................................................... المقدمة . 1

 CIPM MRA  .......... 2ضمن اطار اتفاقية الاعتراف المتبادل  DIsالمختبرات المعينة . 2

 DIs  .............................................. 3المسؤوليات المنوط بها المختبرات المعينة  . 3

 DIs .................................................................... 4توصيات للمختبرات المعينة  . 4

 

 

  



 

 5 من   2 صفحة

 

TC-245903-02 

 

 المقدمة    .1

المسؤولية الرئيسية عن كونها مصدر تتبع لأعلى مستوى مترولوجي     (NMI)تتحمل معاهد القياس (المترولوجيا) الوطنية

على المستوى الوطني ، ويشمل ذلك تطوير وصيانة ونشر معايير القياس الوطنية التي    SI إلى وحدات القياس الدولية  

يمكن إرجاعها إلى نظام القياس الدولي، جزء كبير من هذا العمل هو الاعتراف الدولي بمعايير وتقارير القياس والمعايرة  

التي تم تقييمها واعتمادها دوليًا وفقًا للقواعد المنصوص عليها   (CMC) والشهادات الصادرة لقدرات المعايرة والقياس

 . CIPM MRA في أتفاقية الاعتراف المتبادل 

،  (DI)هذه المسؤولية مع المختبرات المعينة  (NMI) في العديد من البلدان تتقاسم معاهد القياس (المترولوجيا) الوطنية  

معاهد القياس (المترولوجيا) الوطنية وجلب الخبرة في المجالات   دورًا حاسمًا في استكمال مجالات أنشطة والتي تلعب  

الوطنية   للموارد  الفعال  الاستخدام  وبالتالي  الوطنية،  (المترولوجيا)  القياس  معاهد  تغطيها  لا  التي  الأخرى  المترولوجية 

من خلال   تحقيق مشاركة فعالة للمختبرات المعينة  GULFMET المتاحة، ولذلك فمن مصلحة التجمع الخليجي للمترولوجيا 

 .ضمان امتثالها التام للقواعد ذات الصلة لتحقيق معايير القياس الوطنية 

الخليجي   التجمع  إطار  المعينة ضمن  المختبرات  تقدمها  أن  المتوقع  من  التي  للأنشطة  مركّز  الوثيقة وصف  هذه  تقدم 

  28/2و   28/1على أساس القرارين   CMC للمترولوجيا، والمعايير التي يجب الوفاء بها في تقديم قدرات القياس والمعايرة

 .  JCRB الصادرين عن الاجتماع الثامن والعشرين للجنة المشتركة لهيئات المترولوجيا الإقليمية 

 كما تقدم الوثيقة التوجيهات والتوصيات لكلا من : 

 الجهات الوطنية المخولة بتعيين مختبرات قياس معينة وتشغيلها المستدام.  -

المتبادل  - اتفاقية الاعتراف  المعينة ودورها ضمن اطار  التجمع     CIPM MRA المختبرات  المرجوة من  التوقعات 

 .GULFMETالخليجي للمترولوجيا 

معاهد القياس (المترولوجيا) الوطنية وذلك من أجل التعاون الفعال مع المختبرات المعينة داخل نظام القياس   -

 .الوطني

 في أنشطة التجمع الخليجي للمترولوجيا.  اللجان الفنية الخليجية المترولوجية من أجل التكامل الفعال للمختبرات المعينة 

  CIPM MRA ضمن اطار اتفاقية الاعتراف المتبادل DIs المختبرات المعينة .2

ككيان مسؤول   (DI)   "مفهوم "مختبر القياس المعين CIPM MRA قدمت اتفاقية الاعتراف المتبادل .2.1

 عن المعايير الوطنية والخدمات المرتبطة بها التي لا تغطيها أنشطة معاهد القياس (المترولوجيا) الوطنية. 
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تعيين مثل هذه المختبرات عن طريق   CIPM MRA اتفاقية الاعتراف المتبادل يحق لكل دولة مشاركة في  .2.2

 الجهات الوطنية المخولة: 

 الوزارة أو الجهة الحكومية / المسؤولة، أو  .أ

 بالتنسيق مع معهد القياس الوطني مباشرة، إذا سمحت حكومتها بذلك.  . ب

الدولي   .2.3 المكتب  بإبلاغ  مكلفة  إضافية  (مختبرات)  مختبر  أي  بتعيين  المخولة  الوطنية  الجهات   تقوم 

والمقاييس  للأوزان  الدولي  المكتب  وثيقة  في  الوارد  النموذج  باستخدام  بالتعيين  والمقاييس   للأوزان 

 )CIPM MRA-P-13 − Participation in the CIPM MRA  قبل إدراج مختبر القياس المعين ،(DI    الجديد في

والمقاييس   للأوزان  الدولي  المكتب  بيانات  لهيئات  KCDBقاعدة  المشتركة  للجنة  التنفيذي  الأمين  سيؤكد   ،

يختلف بشكل كافٍ عن المختبرات المعينة الأخرى    DIأن نطاق مختبر القياس المعين    JCRBالمترولوجيا الإقليمية  

DIs  أو معهد القياس الوطنيNMI   .في الدولة 

الجديد في قاعدة بيانات   بإدراج مختبر القياس المعين BIPM سيقوم المكتب الدولي للأوزان والمقاييس  .2.4

 . CIPM MRA اتفاقية الاعتراف المتبادل   من  A ، الملحقKCDB برامج المقارنات 

والمختبر المعين    NMI، يعتبر معهد القياس الوطني  CIPM MRA ضمن اطار اتفاقية الاعتراف المتبادل   .2.5

DI   والنشر، وبالتالي   الدولية على نفس المستوى المترولوجي، فيما يتعلق بتوفير إمكانية التتبع لوحدات القياس

يتعين عليهم استيفاء نفس المعايير في أنشطتهم المتعلقة بالحفاظ على المعايير الوطنية، كما يجب على جميع  

المعينة الاعتراف   DIs المختبرات  اتفاقية  متطلبات  مع  المطابقة  إثبات  في  الخاصة  مسؤوليتها  عن  تعبر  أن 

 . CIPM MRA المتبادل 

بمجرد تعيين المختبرات المعينة فهذا يعني ضمنيًا المشاركة في الأنشطة التي تتضمنها اتفاقية الاعتراف   .2.6

والمعايرة  CIPM MRA المتبادل   القياس  إمكانية نشر قدرات  يعني  المكتب    CMCs، مما  بيانات  قاعدة  في 

 . BIPM KCDBالدولي للأوزان والمقاييس  

بتعيين المسؤوليات المتعلقة بالمختبرات المعينة تجاه    CIPM MRA تقوم اتفاقية الاعتراف المتبادل   .2.7

المترولوجيا الاقليمية   الجودة (RMOsهيئات  إدارة  المثال مراجعة نظام  ) وعمليات مراجعة  QMS، على سبيل 

أن تقرر ما إذا كان من الممكن إعطاء    RMO، ويحق للهيئة المترولوجية الاقليمية  CMCsقدرات القياس والمعايرة  

دورًا هاماً في ضمان    RMOsهذه المسؤوليات لمختبر القياس المعين، حيث تلعب هيئات المترولوجيا الاقليمية  

 . CIPM MRA  لمعايير اتفاقية الاعتراف المتبادل  DIsاستيفاء المختبرات المعينة 

   DIs المسؤوليات المنوط بها المختبرات المعينة   .3

 SIتقديمها بهدف نشر وحدات القياس الدولية  DIsالخدمات التي بإمكان المختبرات المعينة  .3.1

 .معايرة معايير القياس المتنقلة وأدوات القياس وإصدار شهادات المعايرة  .3.1.1
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 في ذلك إصدار الشهادات. ، بما  (CRMs) إنتاج المواد المرجعية المعتمدة .3.1.2

 .القدرة على تعيين قيم يمكن تتبعها لعينات مرجعية "داخلية" من العملاء .3.1.3

 .  SI التحقق من صحة طرق/إجراءات القياس المستخدمة لنشر وحدات القياس الدولية  .3.1.4

 للمختبرات المعينة CMC قدرات القياس والمعايرة   .3.2

المرفوعة من المختبرات المعينة متعلقة بمجال القياس المعين   CMC ان تكون قدرات القياس والمعايرة   .3.2.1

 .لأجله

المقدمة   .3.2.2 للخدمات  الحالية  الحالات  تقديم  المثال  سبيل  على  المقدمة،  للخدمة  العملية  القدرة  إثبات 

 .والشهادات الصادرة وما إلى ذلك

 .الالتزام بتقديم الخدمة على وجه دائم ومستمر وبشكل عادل .3.2.3

يمكن أن تكون الخدمة على المستوى المترولوجي الأساسي أو الثانوي (أو حتى أقل) ومناسبة للغرض   .3.2.4

 .في التسلسل الهرمي المترولوجي الوطني، ولكن يجب أن تكون المرجعية على المستوى الوطني

والمعايرة .3.2.5 القياس  قدرات  صلاحية  من  التحقق  اتفاقية   CMC يتم  في  الموضحة  للاشتراطات  وفقًا 

 والتوجيهات المقدمة من اللجنة المشتركة لهيئات المترولوجيا الاقليمية   CIPM MRA الاعتراف المتبادل  

JCRB   والمعتمدة من اللجنة الدولية للأوزان والمقاييسCIPM  ،   ويتطلب ذلك المشاركة الفاعلة في

 BIPMبرامج المقارنات البينية التي تنظمها اللجان الاستشارية في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس  

CCs    أو اللجان الفنية للهيئات المترولوجية الإقليميةRMOs  وحضور الاجتماعات عند مناقشة برامج ،

 .المقارنات البينية

قدرات القياس والمعايرة المقدمة من المختبرات المعينة يجب أن لا تتداخل مع مجالات القياس لمعهد   .3.2.6

 أو للمختبرات المعينة الأخرى في الدولة.  NMIالقياس الوطني 

 DIsتوصيات للمختبرات المعينة   .4

 يجب على المختبرات المعينة أن تلبي كافة التوصيات والاشتراطات المتعقلة بالجهات الوطنية المخولة.   .4.1

بأنشطة القياس والمعايرة  تلبية أشتراطات معايير القياس الوطنية، وخاصة إذا كان مختبر القياس المعين يقوم  .4.2

 أو الاختبار كأنشطة رئيسية، فيجب أن تخضع هذه الانشطة إلى اشتراطات اضافية. 

 يجب على المختبرات المعينة أن تكون على استعداد لما يلي:  .4.3

 الاستثمار في الموظفين والمعدات لدعم تعيينهم؛  .4.3.1

 تدريب الموظفين المترولوجيين المتخصصين المسؤولين عن أنشطتهم المترولوجية؛  .4.3.2

الوطنية   .4.3.3 القياس  معايير  تحقق  التي  بالمعدات  ومجهزة  ومتاحة،  مناسبة  المختبر مساحة  لدى  يكون  أن 

 والحفاظ عليها في ظروف مختبرية مناسبة ؛ 
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القياسية   .4.3.4 المواصفة  يتماشى مع  بما  الجودة  إدارة    ISO/IEC 17034(و   ISO/IEC 17025تشغيل نظام 

للمواد المرجعية المسجلة)، بما يتماشى مع متطلبات مختبرات القياس والمعايرة، واخضاعه لعملية مراجعة  

 CIPM MRAالنظراء الخاصة بـ 

المشاركة في البحوث المترولوجية من خلال فريق عمل التجمع الخليجي للمترولوجيا للبحوث والدراسات   .4.3.5

GULFMET R&D WG ، 

الفنية   .4.3.6 ولجانة  للمترولوجيا  الخليجي  للتجمع  المترولوجية  بالانشطة  وكذلك  GULFMET TCsالمشاركة   ،

 ،BIPM CCs & WGsاللجان الاستشارية وفرق العمل للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس 

المشاركة بانتظام في برامج المقارنات البينية الرئيسية والتكميلية التي ينظمها كلاً من التجمع الخليجي   .4.3.7

 للمترولوجيا والمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، 

 ؛CMCsتطوير ونشر قدرات القياس والمعايرة  .4.3.8

لمعاهد القياس (المترولوجيا) الوطنية والمختبرات    CMCsالمشاركة في مراجعة قدرات القياس والمعايرة   .4.3.9

 المعينة الأخرى في مجال خبرتهم ؛ 

 نشر وحدات القياس بناءً على قدرات القياس والمعايرة الخاصة بها؛  .4.3.10

 القياس. نقل المعرفة في علم  .4.3.11

على المختبرات المعينة الحفاظ على التواصل والتنسيق مع معاهد القياس (المترولوجيا) الوطنية فيما   .4.4

 .يتعلق بأنشطتها التي تقع ضمن نطاق التعيين

 تعيين خبراء للمشاركة بأنشطة اللجان الفنية المترولوجية للتجمع الخليجي للمترولوجيا،   .4.5

    

 نهاية الوثيقة,,, 
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